
Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ломаная, д.11 
Тел. 8-800-30-12-953; ф. 387-81-58; E-mail: info@alcorplast.com Интернет сайт: www.alcorplast.com 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА БЕЗОПАСНОСТЬ EpiVaginal 

 
Dragon Skin 10  
 
 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КЛИЕНТ 

 Consumer Product Testing Company 

 70 New Dutch Lane 

 Fairfield, NJ 07004-2514 

 (973) 808-7111 

Smooth-On, Inc. 

 5600 Lower Macungie Rd.. 

 Macungie, PA 18062 

 

 
 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ: V23-0323.02 ДАТА: 23.02.2023 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБРАЗЦА: Клиент идентифицировал следующий тестовый материал как «Dragon skin 10». 

ДЕТАЛИ ВЫБОРКИ: 

Образцы для испытаний были отправлены в лабораторию непосредственно клиентом. 

(Тестируемое изделие было изготовлено в виде круглых кусочков диаметром 8 мм, после того 

как ткань организма была смочена дистиллированной водой.) 

ПЕРИОД ТЕСТИРОВАНИЯ: 15.02.2023-17.02.2023 г. 

ПРОТОКОЛ: 
Тест компании MatTek Corporation на вагинальное раздражение в лабораторных условиях 

EpiVaginal™ (IVP-MTTVEC (0323).Дата составления протокола: 06.02.2023 г. 

ЗАПРОШЕННЫЙ ТЕСТ: 

 

Оценка потенциального раздражающего действия тестируемого изделия использовали систему 

тестирования токсичности компании MatTek Corporation EpiVaginal в лабораторных условиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ: 

 

Тестируемое изделие не выявило признаков раздражения или токсичности в лабораторных 

условиях после более чем 20-часового воздействия и поэтому считается безопасным при 

EpiVaginal применении. 

ВЫПОЛНЕНО: Steven Nitka, B.S., вице-президент / директор лаборатории (руководитель исследования) 

ВЫПОЛНЕНО ДЛЯ: Tim Boyer, технический директор, Smooth-On, Inc. 
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